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Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich August 2013.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hormonbestimmungen im Serum 
teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Teilnehmer-Nr.: 0004416

Auflistung und Bewertung Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der Richtlinie der BÄK (Dt. Ärzteblatt 105, Heft 7, 15.02.2008).
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

hGH
[ng/ml]

+ 4 A 5.43 -0.16 5.70 3.99 7.41
B 13.2 -0.21 14.1 9.87 18.4

IGF-1
[ng/ml]

+ 4 A 176 -0.04 178 124 232
B 202 -0.80 267 186 348

IGFBP-3
[ng/ml]

+ 4 A 3147 -0.42 3600 2520 4680
B 3201 -0.20 3400 2380 4420
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Analyt

Methode
hGH
Alle Methoden

Erfolgsquote 96,6 % Ausreisser 3

Teilnehmerzahl 179
Probe/Einheit A Bng/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

6.42 15.9
0.705 1.65
11.0 10.4

Probe A [ng/ml]

2 4 6 8 10M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 179 0.033 5.80 6.41 7.00 340
1 111 3 5.70 6.00 7.17
2 66 4 4.66 5.71 6.55
3 91 9 3.71 5.04 6.33 7.10 7.62
4 13 6 5.08 5.43 5.71
4 23 14 4.76 5.12 5.70 6.19 6.30
4 30 4 0.033 6.05 6.24
4 44 102 5.27 6.23 6.60 7.15 340
4 77 31 5.30 5.91 6.30 7.22 16.9

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [ng/ml]

5 10 15 20 25

Alle 179 0.033 14.4 15.7 17.1 810
1 111 3 14.6 15.2 19.0
2 66 4 11.5 14.4 16.4
3 91 9 9.46 13.2 16.7 19.0 19.6
4 13 6 14.0 14.5 15.3
4 23 14 11.8 13.0 14.1 15.3 15.5
4 30 4 0.033 15.3 15.7
4 44 102 12.7 14.9 15.8 17.2 810
4 77 31 6.40 15.3 16.4 18.3 20.7

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -4.74 %
B -6.41 %

Andere Kits (Anzahl):
1-41(1), 1-99(2), 1-143(2), 4-40(1),

Analyt

Methode
IGF-1
Alle Methoden

Erfolgsquote 96,7 % Ausreisser 0

Teilnehmerzahl 183
Probe/Einheit A Bng/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

207 379
28.5 73.6
13.8 19.4

Probe A [ng/ml]

70 140 210 280 350M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 183 47.4 184 204 233 290
1 66 5 183 202 220
1 99 3 193 215 215
1 111 7 175 185 209
2 66 5 186 233 241
4 23 16 144 169 178 190 202
4 44 105 148 187 202 225 260
4 77 36 47.4 205 230 257 285

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [ng/ml]

100 200 300 400 500 600

Alle 183 154 296 393 443 639
1 66 5 373 428 443
1 99 3 320 371 371
1 111 7 245 314 317
2 66 5 315 393 421
4 23 16 202 238 267 284 288
4 44 105 266 383 420 463 521
4 77 36 154 292 334 367 382

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -0.86 %
B -24.2 %

Andere Kits (Anzahl):
1-44(1), 2-23(2), 2-30(1), 2-35(1), 2-99(1),
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Analyt

Methode
IGFBP-3
Alle Methoden

Erfolgsquote 94,4 % Ausreisser 0

Teilnehmerzahl 126
Probe/Einheit A Bng/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

3922 3873
495 474
12.6 12.2

Probe A [ng/ml]

1200 2400 3600 4800 6000M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 126 1850 3540 3905 4207 6000
1 66 4 2920 3380 3660
1 99 2 2840 3112 3383
1 111 6 3300 4205 4300
2 66 4 3269 3889 5120
2 99 2 3994 4097 4200
4 23 10 3147 3148 3600 3974 4210
4 44 97 1850 3669 3920 4186 6000

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [ng/ml]

1200 2400 3600 4800 6000

Alle 126 2388 3570 3888 4200 6400
1 66 4 2720 3466 3710
1 99 2 2810 3097 3384
1 111 6 2700 3989 4430
2 66 4 2388 3618 5660
2 99 2 3910 4205 4500
4 23 10 2980 3148 3400 4024 4100
4 44 97 3400 3633 3900 4200 6400

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A-12.58 %
B -5.85 %

Andere Kits (Anzahl):
1-13(1),


