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Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Januar 2013.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Zertifikat
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hormonbestimmungen im Serum 
teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:
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Aldosteron (1) Cortisol (4) Testosteron (2)
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Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Teilnahmebescheinigung
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Hormonbestimmungen im Serum 
teilgenommen haben.
Die von Ihnen bestimmten Messgrößen sind nachfolgend aufgeführt:





Ringversuch: HM3/12
im Monat: Juli 2012
Teilnehmer-Nr.: 0002609

Auflistung und Bewertung Ihrer Ergebnisse

Erläuterungen

Zertifikat
Ein Zertifikat wird nur dann für eine Messgrösse ausgestellt, wenn die Grundlagen für die Bewertung der Richtigkeit
durch die Richtlinie der Bundesärztekammer gegeben ist bzw. wenn eine Bewertung in Analogie zu dieser Richtlinie
(s. Hinweise zur Auswertung) möglich ist, und wenn beide Ergebnisse innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen.
(Kennzeichnung unter B: +)

Teilnahmebescheinigung
In der Teilnahmebescheinigung sind alle Messgrössen aufgeführt, welche die Liste auf dieser Seite enthält.
Wenn alle untersuchten Messgrössen im Zertifikat aufgeführt sind, entfällt der Ausdruck einer Teilnahmebescheinigung.

B M E D/Dmax ZW UG OG

Zeichenerklärung: B=Bewertung, M=Methoden-Nr., E=Ihr Ergebnis, D=Abweichung (E-ZW)
Dmax=Betrag der maximal zulässigen Messabweichung, z. T. vorgegeben durch die
Anlage 1 der Richtlinie der BÄK (Dt. Ärzteblatt 105, Heft 7, 15.02.2008).
ZW=Zielwert, ggf. Referenzmethodenwert o. Sollwert, UG | OG = untere bzw. obere Grenze

Bewertung: + = erfüllt (Quotient | D/Dmax | <= 1.0 )
- = nicht erfüllt (Quotient | D/Dmax | > 1.0
± = Bewertung entfällt aus analytischen
oder technischen Gründen

Aldosteron
[pg/ml]

+ 1 A 258 -0.45 322 180 466
B 131 -0.51 169 94.2 243

Cortisol
[µg/dl]

- 4 A 15.2 0.37 13.2 7.93 18.6
B 43.0 1.09 29.9 17.9 41.9

Testosteron
[ng/dl]

+ 2 A 1082 0.86 830 538 1122
B 431 0.17 406 263 551

DHEA-S
[µg/ml]

+ 4 A 3.49 -0.23 3.80 2.46 5.16
B 1.90 0.06 1.86 1.20 2.52

17-OH-Progesteron
[ng/ml]

+ 2 A 1.60 -0.07 1.67 0.666 2.68
B 4.50 -0.14 4.92 1.96 7.89
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Analyt

Methode
Aldosteron
Alle Methoden

Erfolgsquote 89,2 % Ausreisser 1

Teilnehmerzahl 130
Probe/Einheit A Bpg/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

269 163
61.6 37.2
22.9 22.8

Probe A (RMW = 322 pg/ml)

0 200 400 600M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 130 24.6 205 269 334 642
1 44 61 174 231 266 293 326
1 77 12 200 249 319 357 375
1 99 4 150 347 642
1 111 14 24.6 199 327 366 382
2 35 3 190 205 275
2 41 18 143 175 217 268 313
2 99 3 180 188 200

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 169 pg/ml)

0 100 200 300

Alle 130 62.8 132 155 199 433
1 44 61 110 132 148 163 189
1 77 12 153 165 189 214 229
1 99 4 67.5 206 433
1 111 14 103 129 228 245 252
2 35 3 133 147 150
2 41 18 110 129 164 207 263
2 99 3 130 140 140

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -2.90 %
B-11.73 %

Andere Kits (Anzahl):
1-09(1), 1-35(1), 1-40(2), 1-75(1), 1-76(1), 2-111(1), 2-154(1), 4-23(1), 10-91(1), 10-99(2), 
11-99(2), 11-111(1),

Analyt

Methode
Cortisol
Alle Methoden

Erfolgsquote 96,1 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 495
Probe/Einheit A Bµg/dl
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

14.7 33.2
1.67 4.04
11.4 12.2

Probe A (RMW = 13.2 µg/dl)

5 10 15 20M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 495 1.29 13.1 14.6 16.3 159
1 44 4 13.3 14.4 16.3
1 99 3 13.2 14.1 16.3
2 35 6 12.7 16.2 18.0
3 4 8 13.7 14.1 16.5 17.7 18.4
3 21 5 12.8 13.9 16.5
4 4 55 1.29 12.2 12.8 13.3 18.0
4 13 32 12.0 13.2 14.0 14.6 15.2
4 30 155 11.1 13.4 14.2 15.1 17.8
4 40 77 10.1 14.5 15.5 16.4 159
4 44 120 8.71 14.5 15.7 17.0 23.1
4 77 9 11.8 13.5 15.6 17.3 18.0

10 99 3 13.5 13.6 15.9

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 29.9 µg/dl)

10 20 30 40 50

Alle 495 2.92 29.8 33.1 36.3 369
1 44 4 31.5 32.5 36.2
1 99 3 29.2 31.7 34.4
2 35 6 28.0 34.8 36.0
3 4 8 30.1 32.3 36.0 39.9 40.3
3 21 5 30.5 32.4 43.9
4 4 55 2.92 27.0 28.3 29.7 41.0
4 13 32 22.6 30.6 33.3 35.7 40.6
4 30 155 27.1 30.6 32.1 33.7 39.4
4 40 77 27.9 32.6 35.4 38.4 369
4 44 120 9.67 32.6 34.6 37.4 40.8
4 77 9 34.1 35.4 44.3 49.3 49.8

10 99 3 29.7 30.5 33.2

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -2.43 %
B -2.99 %

Andere Kits (Anzahl):
1-03(1), 1-13(1), 1-30(1), 1-42(1), 1-52(1), 1-77(2), 1-143(2), 2-41(1), 2-56(1), 3-54(1), 
4-05(1), 4-08(2), 9-08(1), 11-99(2),
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Analyt

Methode
Testosteron
Alle Methoden

Erfolgsquote 96,0 % Ausreisser 3

Teilnehmerzahl 691
Probe/Einheit A Bng/dl
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

963 490
192 95.4
19.9 19.5

Probe A (ZW = 830 [ng/dl])

300 600 900 1200 1500M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 691 8.15 814 922 1152 109300
1 44 16 17.3 769 814 848 925
1 99 6 234 838 893
2 35 50 712 890 900 1080 1419
3 4 8 527 633 874 999 1001
3 54 7 1045 1080 1098
4 4 55 736 858 894 943 998
4 13 36 8.15 741 813 881 1322
4 30 181 484 881 922 966 1080
4 40 85 540 718 801 866 968
4 77 11 608 704 770 817 859

11 99 5 701 818 1114
12 21 36 935 1032 1105 1168 1294
13 44 173 26.4 1040 1165 1321 109300
14 91 4 947 1113 1254

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (ZW = 406 [ng/dl])

200 400 600 800

Alle 691 3.11 403 480 598 59000
1 44 16 366 399 423 458 522
1 99 6 159 437 553
2 35 50 349 430 440 508 612
3 4 8 244 317 455 505 507
3 54 7 458 490 762
4 4 55 376 393 418 450 534
4 13 36 3.11 369 404 429 457
4 30 181 412 463 487 510 963
4 40 85 291 347 389 424 516
4 77 11 334 401 435 488 492

11 99 5 343 374 641
12 21 36 555 595 632 677 814
13 44 173 89.1 535 590 621 59000
14 91 4 523 567 640

Andere Kits (Anzahl):
1-03(1), 1-35(1), 1-68(1), 1-77(1), 1-111(1), 2-41(2), 2-49(1), 2-56(1), 2-76(1), 3-13(1), 
4-08(1), 4-99(2), 9-08(1), 10-99(3),

Analyt

Methode
DHEA-S
Alle Methoden

Erfolgsquote 97,9 % Ausreisser 7

Teilnehmerzahl 392
Probe/Einheit A Bµg/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

4.43 2.32
0.698 0.393
15.7 16.9

Probe A [µg/ml]

2,8 3,5 4,2 4,9 5,6M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 392 0.661 3.72 4.30 5.25 42.4
1 44 8 2.87 2.99 3.57 3.83 3.87
1 111 6 4.02 4.95 6.45
2 35 4 3.60 3.75 3.85
4 4 44 4.06 4.70 4.99 5.24 5.47
4 13 18 3.65 3.81 4.14 4.42 4.57
4 30 108 4.50 4.93 5.23 5.54 6.92
4 40 27 3.45 3.62 3.85 4.11 4.23
4 44 162 0.661 3.61 3.91 4.35 42.4
4 77 7 3.49 3.80 4.10

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B [µg/ml]

1,5 2 2,5 3

Alle 392 1.25 1.90 2.21 2.79 21.7
1 44 8 1.71 1.71 1.83 2.18 2.27
1 111 6 2.13 2.45 2.97
2 35 4 1.80 1.97 2.19
4 4 44 1.90 2.44 2.61 2.74 2.94
4 13 18 1.64 1.93 2.13 2.34 2.37
4 30 108 2.39 2.61 2.80 3.00 3.82
4 40 27 1.78 1.88 2.08 2.19 2.22
4 44 162 1.25 1.85 2.03 2.23 21.7
4 77 7 1.70 1.86 1.99

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -8.21 %
B 2.21 %

Andere Kits (Anzahl):
1-53(1), 1-99(2), 2-41(1), 2-56(1), 3-04(1), 10-99(1), 11-30(1),
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Analyt

Methode
17-OH-Progesteron
Alle Methoden

Erfolgsquote 91,2 % Ausreisser 2

Teilnehmerzahl 148
Probe/Einheit A Bng/ml
Mittelwert
Standardabweichung
Variationskoeffizient

1.89 4.79
0.554 1.48
29.4 30.9

Probe A (RMW = 1.67 ng/ml)

0 1 2 3 4M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Alle 148 0.462 1.53 1.80 2.18 181
1 41 5 1.47 1.98 2.04
1 44 8 2.45 2.95 3.93 4.10 4.13
1 52 5 0.960 1.37 3.56
1 53 9 1.70 1.83 2.00 2.19 2.20
1 99 10 0.462 1.31 1.89 2.52 3.30
1 111 28 1.56 1.60 1.85 2.10 2.22
1 143 4 1.20 1.34 2.10
2 35 5 1.60 1.82 1.98
2 41 48 1.10 1.46 1.70 1.90 2.57
2 99 3 1.94 2.54 2.64

10 99 5 1.26 1.65 2.23
11 99 4 1.53 1.82 2.18

M Kit N Min 16.P 50.P 84.P Max

Probe B (RMW = 4.92 ng/ml)

0 5 10

Alle 148 0.627 3.76 4.50 5.76 515
1 41 5 4.25 4.88 5.07
1 44 8 5.55 6.01 9.50 17.8 23.4
1 52 5 2.73 3.57 8.94
1 53 9 4.21 4.31 4.82 5.51 5.76
1 99 10 0.627 2.75 5.35 6.27 6.27
1 111 28 4.07 4.33 5.03 5.62 6.50
1 143 4 3.10 3.96 4.21
2 35 5 3.96 4.64 5.02
2 41 48 1.60 3.58 4.05 4.50 5.78
2 99 3 3.77 7.16 7.33

10 99 5 3.70 4.59 11.3
11 99 4 4.15 4.55 4.82

Die Abweichung Ihrer Ergebnisse vom Median des 
zugehörigen Unterkollektives (Kit) beträgt:

A -5.60 %
B 11 %

Andere Kits (Anzahl):
1-01(1), 1-13(2), 1-35(1), 2-21(1), 2-30(1), 2-38(1), 2-40(1), 2-42(1), 2-53(1), 2-111(1), 
2-154(1), 4-41(1), 10-91(1),




